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前            言 

 

 

    根据《中华人民共和国职业病防治法》制定本标准，原标准

GB18464-2001 与本标准不一致的，以本标准为准。 

    本标准的第 3～7 章是强制性内容，其余为推荐性内容。 

    本标准规定了医用 X 射线治疗机的辐射防护性能、治疗机使用

场所的辐射防护条件和使用治疗机实施放射治疗的辐射防护与安全

的技术要求。 

    本标准由卫生部提出并归口。 

    本标准起草单位：北京市放射卫生防护所。 

    本标准主要起草人：王时进、马永忠。 

    本标准由卫生部负责解释。 
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                                                          GBZ 131-2002 

        医用 X 射线治疗卫生防护标准       

 
1  范  围 
 
    本标准规定了医用 X 射线治疗机的辐射防护性能及其检验要求、治疗室的辐射防护条

件和使用治疗机实施放射治疗的安全操作与质量保证要求。 
  本标准适用于标称X射线管电压为 10kV～1MV的医用 X射线治疗机(以下简称治疗机) 

的生产和使用。   
    本标准不适用于医用加速器的 X 射线治疗。 
 
2  规范性引用文件 
 
    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其

随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标

准达成协议的各方研究是否可适用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件，其最新版

本适用于本标准。 
    GB 9706.10 医用电器设备  第二部分：治疗 X 射线发生装置安全专用要求。 
    GB 9706.12 医用电器设备  第一部分：安全通用要求   三并列标准：诊断 X 射线设

备辐射防护通用要求。 
 
3  总  则   
 
3.1  医用 X 射线治疗必须遵循放射防护基本原则，要求照射正当化，辐射防护最优化，并

使工作者和公众的受照不超过规定的剂量限值；患者所受的医疗照射，应遵循实践的正当性

和防护的最优化原则。 
3.2  医用 X 射线治疗必须采取安全措施，尽可能减少或避免导致重大照射事件的发生及不

良后果。 
 
4  治疗机防护性能的技术要求 
 
4.1 治疗机泄漏辐射的限制 
4.1.1  治疗状态下，X 射线源组件的泄漏辐射应按表 1 控制。 
4.1.2 非治疗状态下，X 射线源组件的泄漏辐射和非有用辐射的控制值 
    当 X 射线源处于以手动中断治疗而 X 射线管高压仍通电，或预定的治疗终止且 X 
射线管高压断电的非治疗状态时，自中断或终止辐射束发射后 5s 开始，空气比释动能率控

制值：在距 X 射线管焦点 1m (包括治疗束方向) 处， 不得超过 0. 02mGy/h； 在距 X 射 
线源组件表面 50mm 处， 不得超过 0.2mGy/h。 

表 1  治疗状态下X射线源组件1）泄漏辐射控制值 
X 射线管额定电压，KV 空气比释动能率控制值，mGy/h 

＞150 距源组件表面 50mm  300 
     距 X 射线管焦点 1m  10 

≤150      距 X 射线管焦点 1m  1 
≤502）      距源组件表面 50mm  1 
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注：1）X 射线源组件包括固定安装在 X 射线管套上的限束器 
    2）适于可手持的治疗机 

4.1.3  可卸式限束器的泄漏辐射控制水平 
    可卸式限束器仅指直接与 X 射线管组件连接但可拆卸的集光筒或可调限束器的整体固

定部分。在可卸式限束器出口照射野全屏蔽条件下， 限束器照射野外的相对空气比释动能

率不得超过表 2 的控制水平。     
表 2  可卸限束器的相对泄漏辐射控制水平 

限束器出线口处屏蔽铅板的尺寸为

照射野横（纵）向相应尺寸的倍数

可卸限束器的相对泄漏辐射1）

控制水平，% 
1.5 倍 
1.1 倍 

0.5 
2 

注：1）在距铅板边缘 20mm 以外任何位置的最大空气比释动能率占

同一平面上无铅板时射线束中点处空气比释动能率的百分数 
4.1.4  除 X 射线源组件外其余部件的泄漏辐射控制值 
    除 X 射线源组件外 ，距 X 射线机的任一部件表面 50mm 的任何位置上 ， 空气比释

动能率不得超过 0.02mGy/h。 
4.2  与有用线束辐射输出量相关的技术要求 
4.2.1  累积辐射输出量的重复性 
    照射野内有用线束累积空气比释动能的重复性 应不大于 5% (X 射线管电压≤150kV) 
和 3% (X 射线管电压>150kV)。 
4.2.2  累积辐射输出量的线性   
    照射野内有用线束累积空气比释动能的非线性应不大于 5%。 
4.3  治疗机控制台 
    控制台应具有下列安全控制设备：  
    ⑴ 主电源锁。                                                                                
    ⑵ 预置的照射条件的确认设备。 
    ⑶ 在确认照射条件无误后启动照射的设备。 
    ⑷ 在紧急情况下中断照射的设备。 
    ⑸ 辐射安全与联锁装置(详见第 4.5 条)。 
4.4  计时器和剂量监测仪 
    治疗机的计时器和剂量监测仪，应能防止自动终止照射的意外故障，其要求如下： 
    ⑴ 当治疗机同时设有计时器(两台)或剂量监测仪(两台)时，必须以并列或主/ 次组合方

式配置。其中每一台必须能够独立终止照射。 
    ⑵ 当达到预置值时，并列组合的两套系统或主/次组合的主系统必须终止照射。 因主

次组合的主系统故障未终止照射并超过了预置值的 10%，或计时器超过 0.1min，或剂量监

测仪在相应标称距离处的吸收剂量超过 0.1Gy 时，次级系统必须立即终止照射。 
4.5  辐射安全与联锁要求 
4.5.1  治疗机必须具有安全设备，当出现第 4.5.2-4.5.5 条 中任何一项错误或故障时， 能中

断照射，并有相应故障显示。 
4.5.2  对 X 射线源组件移动设备故障的保护 
    治疗机照射时，X 射线源组件相对患者的移动设备在执行预置的移动指令过程中， 受
到卡、阻或发生其它移动故障时，应由保护设备强制自动中断照射。 
4.5.3  防止 X 射线管通电时误照射 
    此项设备可以是辐射吸收部件 (如快门) ，其工作应当： 
    ⑴ 若吸收部件工作不正常，不可能使 X 射线管通电。 
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    ⑵ 当 X 射线管通电时，吸收部件出现故障应导致 X 射线管断电。 
    ⑶ 当辐射束停止发射时，吸收部件应工作到位。 
4.5.4  防止组合照射条件误置时误照射 
    组合照射条件包括 X 射线管电压、X 射线管电流、固定与附加过滤、限束器 ( 可调限

束器或集光筒) ，以及 X 射线源组件移动设备等与病人治疗相关的诸照射条件的组合。 
    控制台设置的组合照射条件有下列情况之一时，治疗机不能输出辐射： 
    ⑴ 没有按治疗计划预置。 
    ⑵ 预置超过了设备的性能指标。 
    ⑶ 预置条件不正确 (如过滤器、限束器安放位置不当或安放方向错误) 。 
    ⑷ 当组合照射条件能够在治疗室内和治疗室外的控制台设置时，控制台的设置与机旁

的设置不一致。 
    ⑸ 预置未经控制台确认检验。 
4.5.5  防止人员误入治疗室 
    治疗室的防护门必须与治疗机的工作状态联锁，只有关闭治疗室门时才能照射；在治疗

机照射状态下意外开启防护门则中断照射。应当采取预防措施， 防止照射中意外开启防护

门，且此时在控制台应有相应显示。 
4.6  辐射束发射的启动与中止 
    ⑴ 正常情况下，必须按顺序设置第 4.5.4 条所述的组合条件，并经控制台确认验证设置

无误时，由“启动”   键启动照射。在完成预置的照射后自动终止照射。 
    ⑵ 正常情况下，再次发射辐射束，必须按上述步骤重新设置与操作。 
    ⑶ 在异常情况下，由第 4.5 条的安全设备中断照射。此时，  必须在排除故障并在控

制台“复原”后才可由“启动”键启动照射， 继续完成原预置的照射; 或者在重新设置后

才能再次启动照射。 
4.7  手持治疗机的特殊要求 
    ⑴ 治疗机的 X 射线管标称电压不得大于 50kV。 
    ⑵ X 射线管组件除手持外还应有其它的固定方法。 
    ⑶ 只能由手持 X 射线管组件的工作人员控制 X 射线管的通电。 
    ⑷ 必须具有表征 X 射线管通电的声响和灯光警告信号。 
    ⑸ 治疗机必须配备个人防护用帽子、手套和围裙，其对 X 射线的衰减不小于 0. 25mm 
铅当量，并在随机文件中给出提醒操作者使用这些防护用品的要求。 
4.8  部件规格标识和随机文件 
4.8.1  部件规格标识 
    治疗机及其部件必须具有牢固、清晰易认的下列标识： 
    ⑴ 在 X 射线源组件表面，标识出焦点的位置和固定过滤的材料与厚度。 
    ⑵ 可卸附加过滤器的材料、厚度、插入方向标记及插入后的工作状态指示。 
    ⑶ 治疗束集光筒远端出口照射野的标称尺寸和焦点到远端的距离。 
    ⑷ 可调限束器照射野的尺寸和标称焦皮距的指示。 
    ⑸ 防护设备辅件对 X 射线衰减的当量厚度或衰减因子。 
4.8.2  随机文件 
    治疗机的随机文件必须符合 GB9706.10 的要求。 
4.9  照射野及其它 
    照射野及其它应符合 GB 9706.12 中可适用的辐射防护通用要求。     
 
5  治疗室的防护要求 
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5.1  治疗室的设置必须充分考虑周围地区与人员的安全，一般可以设在建筑物底层的一端。

50kV 以上治疗机的治疗室必须与控制室分开。治疗室一般应不小于 24m2。室内不得放置与

治疗无关的杂物。 
5.2  治疗室有用线束照射方向的墙壁按主射线屏蔽要求设计，  其余方向的建筑物按漏射

线及散射线屏蔽要求设计。 
5.3  治疗室必须有观察治疗的设备 (如工业电视或观察窗) 。 观察窗应设置在非有用线束

方向的墙上，并具有同侧墙的屏蔽效果。 
5.4  治疗室内的适宜位置，应装设供紧急情况使用的强制中止辐照的设备。 
5.5  治疗室门的设置应避开有用线束的照射。 无迷道的治疗室门必须与同侧墙具有等同的

屏蔽效果。 
5.6  治疗室内门旁应有可供应急开启治疗室门的部件。 
5.7  治疗室门必须安装第 4.5.5 条联锁设备， 门外近处应有醒目的照射状态指示灯和电离

辐射警告标志 。   
5.8  治疗室要保持良好的通风。 电缆、管道等穿过治疗室墙面的孔道应避开有用线束及人

员经常驻留的控制台，并采用弧状孔、曲路或地沟。 
 
6  实施放射治疗的防护要求 
 
6.1  放射治疗的正当性要求 
    放射治疗必须 建立处方管理制度，只有具有资格的处方医师才可申请 X 射线治疗。 处
方医师必须根据病人状况进行 X 射线治疗的正当性分析与判断，避免不正当的 X 射线治疗。 
6.2  优化治疗计划 
6.2.1  在对计划照射的靶体积施以所需要的剂量的同时， 应使正常组织在放射治疗期间所

受到的照射保持  在可合理达到的尽量低的水平。                               
6.2.2  优化治疗计划应当包括：分析病人已进行过的放射与非放射治疗； 按照病灶条件拟

定单照射野或叠加照射野及每个照射野给与病灶组织的剂量；治疗照射条件的选取；采取屏

蔽及合理计划照射的措施保护患者的正常组织与重要器官。 
6.3  防护安全操作要求 
    ⑴ 操作者必须熟练掌握并严格执行操作规程。 重要的安全操作内容必须在治疗机控制

室醒目悬挂。 
    ⑵ 放射治疗操作者必须佩带个人剂量计。治疗过程中，操作者必须始终监视着控制台

和患者，并及时排除意外情况。 
    ⑶ 操作者不得擅自拆除辐射安全与联锁设备。当维修需要时，必须经过负责人员同意， 
并在控制台醒目告示治疗机正在维修。维修后及时恢复安全与联锁设备，检验其控制功能正

常，并经负责人员确认后才可进行放射治疗照射。 
    ⑷ 50kV 以上治疗机照射时，除患者外，治疗室内不应有其他人员滞留。 
    ⑸ 使用 50kV 以下手持治疗机时，操作者必须穿戴防护手套和不小于 0.25mm 铅当量的

围裙，并尽可能远离治疗机的 X 射线管组件。 
6.4  质量保证的一般要求 
6.4.1  放射治疗应配备相应的治疗医师、物理师、技术员等有资格的人员。 
6.4.2  放射治疗应建立质量保证管理组织和制定质量保证大纲，建立对实施治疗计划的核查

制度，完好地保存治疗记录。 
6.4.3  放射治疗必须经常、定期核查治疗机的辐射输出量，保障患者靶区组织所接受的吸收
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剂量与处方剂量之间的偏差不大于 5%。 
6.5  治疗机质量控制检测要求 
6.5.1  每日放射治疗前，应检验照射的启动、终止及其相应的照射状态显示以及治疗室门联

锁。 
6.5.2  治疗单位每周应对治疗机组合照射条件（第 4.5.4 条）和紧急中断照射设备（第 4.3
（4）和 5.4 条）进行实验检查；用放射治疗剂量测量仪检验辐射输出量。 
6.5.3  治疗机生产厂的型式试验和管理部门对定型产品的检验按 GB9706.10 和本标准的全

部要求进行检验。 
6.5.4  用户验收检验和管理部门对使用中的治疗机的年度检验除进行第6.5.1和6.5.2条检验

外，应对辐射输出量的重复性、线性和治疗机的泄漏辐射（每二年一次）进行检验。检验方

法见第 7 章。此外，对第 4.5.2 和第 4.5.3 条安全联锁应进行模拟实验核查。 
6.5.5  治疗机更换 X 射线管或其它大修后，维修部门、用户和管理部门应对影响到的治疗

机性能指标进行相应的检验。 
 
7  检验方法 
 
7.1  治疗机泄漏辐射检验 
7.1.1  检测条件与要求 
    ⑴ 必须在随机文件给定的治疗机性能指标范围内能导致最大泄漏辐射的条件下 (即额

定 X 射线管电压和相应的最大管电流) 进行检测。检测结果扣除预先测定的本底值， 并按

国家法定计量检定部门定期校准的系数校正为以“mGy/h”为单位的空气比释动能率。 
    ⑵ 检测仪表的能量响应和测读范围应能满足相应测量的要求。仪表的基本误差应小于

15%，检测的扩展不确定度应小于 30%。 
    ⑶ 距X射线管焦点 1m位置上的检测， 必须在与X 射线束中心轴垂直的测量平面上长

轴线度不大于 20 cm的 100cm2面积上取平均值。                       
    ⑷ 在第 4.1 条中，距相应边界 20mm和 50mm 的检测， 必须在与X 射线束中心轴垂

直的测量平面上长轴线度不大于 4cm的 10cm2面积上取平均值。在检测仪表实际达不到所要

求的位置时，可以在尽可能接近所要求的距离上进行检测，并将其作为所要求位置的结果。 
7.1.2  治疗状态下 X 射线源组件的泄漏辐射 
    ⑴ X射线管套的辐射束出口必须严密覆盖屏蔽体， 其厚度应对有用线束轴上的空气比

释动能率具有不少于 106的衰减，其几何尺寸不得超过辐射束边界外 5mm。 
    ⑵ 检测点应当包括：以X射线管焦点为中心， 有用线束中心轴、X射线管长轴 、 与
此二轴垂直的轴组成三维坐标体系，每两条轴线之间的夹角为 0o、45o、90o、135o、180o、

225o、 270o、315o的方向上，相应第 4.1.1 条中表 1 规定的位置。 
    ⑶ 照射条件同第 7.1.1(1)条。检测可以采用直接剂量率测读或由计时累积剂量计算 。
直接测读应使用可在远距离测读的剂量率仪表。累积剂量可以使用热释光剂量计或积分剂量

计。 
    ⑷ 评价标准：见第 4.1.1 条中表 1。 
7.1.3  非治疗状态下 X 射线源组件的泄漏辐射和非有用辐射 
    ⑴ 治疗机在第 7.1.1(1)条的条件下照射，在终止照射后迅速在第 4.1.2 条规定的位置以

空气比释动能巡测仪表直接测读。 
    ⑵ 评价标准：见第 4.1.2 条。 
7.1.4  可卸式限束器的泄漏辐射 
    ⑴ 对与治疗机配套的所有可卸式限束器逐一检验。 
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    ⑵ 对可调限束器，测量应在照射野各规定的调节位置上进行。 
    ⑶ 卸下限束器远端的透辐射曲面端盖，并将限束器直接接到 X 射线管组件上。 
    ⑷ 在与第 7.1.1(1)条相应并具有规定的最大衰减过滤的照射条件下检测。 
    ⑸ 在限束器远端出口处照射野几何中心位置，测量空气比释动能率。测量方法同第

7.1.2(3)条。 
    ⑹ 以对有用线束中心轴上的空气比释动能率具有不少于 104衰减的平整铅板严密覆盖

限束器出口。铅板的形状与出口处照射野的形状相同，几何尺寸符合第 4.1.3 条表 2 的要求。 
    ⑺ 在第 4.1.3 条表 2 要求的铅板的外侧平面上，距铅板边缘 20mm 处，以热释光剂量

计检测限束器的泄漏辐射，计算检测点的泄漏辐射空气比释动能率。 对于圆形限束器均匀

选取八个检测点。 对于矩形限束器，沿每条边选取相应边线长度 1/4、1/2、3/4 位置的三个

检测点。 
    ⑻ 计算本条(7)与(5)的比值，按第 4.1.3 条表 2 评价。 
7.1.5  除 X 射线源组件外其余部件的辐射 
    ⑴ 其余部件通常指高压发生器。                              
    ⑵ 照射条件同第 7.1.1(1)条。以空气比释动能率巡测仪在第 4.1.4 条要求的位置直接扫

描测量。 
    ⑶ 评价标准  见第 4.1.4 条。 
7.2  累积辐射输出量的重复性、线性检验 
7.2.1  检测条件与要求 
    ⑴ 通用实验条件同 GB9706.10 第 50.101 条。 
    ⑵ 检验用的电离室剂量计应符合工作级剂量计的要求。 
    ⑶ 所有的检测结果都必须扣除预先测读的本底值。除相对测量而外，检测结果都必须

按检测时刻电离室所在位置的环境温度与大气压强校正至标准条件(20℃，101.3kPa)，并按

国家法定计量检定部门定期刻度的系数转换为相应“SI”单位的量值。测定的不确定度应小

于 3%。 
7.2.2  生产厂型式试验   
    检验方法与评价同 GB 9706.10-1997 第 50.2 条和第 50.101-50. 104 条。 
7.2.3  其它验收检验和状态检验 
    在电源电压为 220V 的 99-101%和最常用的限束器及总过滤 (固有过滤与附加过滤的总

和) 的条件下，按下述方法检验累积辐射输出的重复性和线性。 
    ⑴ 在额定X射线管电压条件下测量累积照射达到0.2满度值的读数。重复测量10次。 计

算前五次测读的平均值 1K 和十次测读值 的平均值KjK1 10及其相对标准偏差Cv。 
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    ⑵ 额定 X 射线管电压条件下，测量累积照射达到 0.05 满度值的读数，重复测读 5 次，

计算平均值 2K 。 

    ⑶ 在 X 射线管电压为“较低值”(即 50%额定值或规定的最低值，取二者中较高的) 时， 

测量累积照射达到 0.05 满度值和 0.2 满度值的读数。重复测读 5 次，计算平均值 3K 和 4K 。 

    ⑷ 计算上述测读均值 iK 与预置值Qi的比值Mi： 
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)2(
i

i
i Q

KM =  

    ⑸ 累积辐射输出重复性实验的评价标准： 相对标准偏差Cv不超过： 
       0.03─对于额定 X 射线管电压大于 150KV 的治疗机； 
       0.05─对于额定 X 射线管电压不大于 150KV 的治疗机。 
    ⑹ 累积辐射输出线性检验的评价标准： 
      │M1-M2│≤0.025│M1+M2│且        
      │M3-M4│≤0.025│M3+M4│ 
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